红蓝黄光治疗仪招标参数
1、 招标数量：1台
2、 技术参数：
1、 光源类型：LED光源，红蓝黄三种光三光一体化设计，无需更换治疗头；
★2、辐照强度（mw/cm²）：蓝光: ≥208，红光:≥95；黄光：≥52；（需提供检测报告证明文件）
3、光源芯片数量：≥1650颗
★4、峰值波段（nm）：蓝光：415nm±10nm；红光：633nm±10nm；黄光：590 nm±10nm；
5、辐照器要求有五个模块，可以根据治疗需要灵活的上下左右调整、旋转，患者可在坐卧等多种方式下完成治疗；
6、治疗方式不少于三种快捷方案；
7、选用≥8寸高清真彩触摸式显示屏，图形化操作界面，简单易懂方便操作；
★8、辐照强度60%-100%可调模式，10%强度幅度步进调节，适合各种治疗方案；
9、触摸式显示屏功能：≥6种（a、光源选择b、照射时间c、模式选择d、强度百分比e、方案保存按键f、音量开关键）
10、辐照时间范围：1—99min；
11、操控系统：具有自我记忆和预存储模式；
[bookmark: _GoBack]12、机器整机使用年限需不小于8年。
三、质保要求：整机质保3年或以上
四、预算：10万元
备注：此设备属于第二类医疗器械
