麻醉机维修招标参数
1. 型号、数量：ge datex-ohmeda 7100  13台
            ge datex-ohmeda zy9300  2台
            darger Fabius plus  1台
2. 故障现象：麻醉机无法充气，潮气量不准确。
3. 要求：16台设备检测维修，解决现有机器所有问题。整机维护保养1次；更换流量传感器（具体数量按实际更换量结算，总数量不超过16个，并提供该配件的单项报价）。
4. 能够处理此次维修所有问题，提供原厂配件，标识清楚、符合国家规定的质量标准及有关质量规定和要求并达到科室使用要求。
5. 维修后能够出具维修报告。
6. 投标人及所投产品应具有医疗器械机关资质。
7. 预算6.8万/年
8. 质保：不低于半年。
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