1、 项目名称：B超维保招标
2、 预算金额：58.6万元
3、 资金来源：自筹资金
4、 招标需求：
1、维保对象：9台GE彩超，主机以及所配的全部探头。
	序号
	设备型号
	数量
	购入日期

	1
	LOGIQ P5
	1
	2015.6.1

	2
	LOGIQ P6 PRO
	1
	2014.1.20

	3
	LOGIQ P5（急诊）
	1
	2015.6.1

	4
	VOLUSON E8
	1
	2015.6.1

	5
	LOGIQ E9
	1
	2015.6.1

	6
	LOGIQ P5
	1
	2015.6.1

	7
	VIVID E9
	1
	2014.4.16

	8
	VOLUSON E8
	1
	2019.4.16

	9
	VIVID E9
	1
	2015.6.1


2、保修期内免费提供维修所需的人工和零备件（第三方产品除外）
*3、原厂配件：为延长设备寿命，不接受故障配件再次维修，服务期内如有故障需免费更换配件，新配件必须由制造商直接发给用户，损坏配件退还投标单位，由此产生的包含配件在内的全部费用均由中标方承担。
*4、如果出现非人为因素探头损坏，每台设备每年可以更换一把原厂全新探头（不限探头型号）。不能及时更换故障探头，需提供备用探头或备用机免费供医院使用。
*5、提供厂家针对本项目的原厂售后服务授权
6、开机率：一年内开机率保证不低于95％（按每年 365 天计算）。保修期间要确保系统的正常运行，不影响医院正常工作。
7、服务类型:定期巡检、保养、远程服务（电话支持)、现场服务，并具备远程在线诊断能力。必须每年至少两次安全检查，免费预防性保养两次，并提交维护保养报告。
8、具备400报修热线，并提供365天，7*24小时热线支持。
9、电话报修首次响应时间≤0.5小时，工程师到达现场时间≤24小时.
10、中标方在合同期内免费提供目录内彩超相应的软件升级服务（同一系统平台）
[bookmark: _GoBack]11、临床增效方案: 为满足临床科室最新检查技术要求，带来更全面的检查功能、增加科室效能，为GE VOLUSON E8 BT18升级到BT19，新增R Flow二维立体血流、SlowflowHD 超低速血流（采用全新的彩色多普勒信号滤波技术，可高清显示超低速血流，提高低速血流的敏感性，扩大彩色血流的显示范围，并可与R flow结合，获得更好显示效果），增加功能后的机器序列号和已有的原始功能不变(提供承诺函并加盖公章，格式自拟)。
*12、中标方在合同期内免费提供我院索诺声M-Turbo便携超（1台）的维修保养服务。
13、中标方须在合同期内免费向我院提供每年10个B超图像采集开关（脚踏式5个，手按式5个）
五、合同履行期限：3年
六、付款方式：每年维保费用分两次支付，每半年支付一次，先服务后付款，验收合格后，每次支付合同每年总价款的50%。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。
