1、 项目名称：血气分析仪耗材
二、医疗器械类别：II类
三、预算金额：70万元
四、资金来源：自筹资金
五、采购需求：
	血气分析仪耗材参数要求

	序号
	技术名称
	产品技术特征

	1
	血气、血氧、电解质和代谢物分析仪
	具有SFDA及FDA或CE认证

	◆2
	实测参数
	pH, pCO2, pO2，cCa2+, cCl–, cK+, cNa+，cGlu, cLac，ctHb, sO2, FO2Hb, FMetHb, FCOHb, FHHb, FHbF, ctBil≥17项实测参数

	3
	计算参数
	pH(T), pCO2(T), cHCO3 - (P), cBase(B), cBase(B,ox), cBase(Ecf), cBase(Ecf,ox), cHCO3 - (P,st), cH+, cH+(T), ctCO2(P), ctCO2(B), pH(st), pO2(T), pO2(A), pO2(A,T), p50, p50(T), p50(st), pO2(A–a), pO2(A–a,T), pO2(a/A), pO2(a/A,T), pO2(a)/FO2(I), pO2(a,T)/FO2(I), cCa2+(pH=7.40), Anion Gap(K+), Anion Gap, DO2, Hct, pO2(x), pO2(x,T), ctO2(B)
ctO2(a–v-), BO2, ctO2(x), FShunt, FShunt(T), RI, RI(T),VO2, mOsm, Qx, Qt, V(B)等项计算参数

	4
	方法学
	电极法

	5
	样本类型
	全血样本，注射器、毛细导管，无须适配器

	★6
	样本体积（全参数）
	≤65µl

	7
	进样方式
	自动进样

	◆8
	测试速度（全参数）
	≤35秒

	9
	规格/测试数
	100人份、300人份等多种规格供选择

	★10
	耗材效期
	所有耗材上机效期≥30天

	11
	定标
	自动定标，并支持手动设置

	12
	质控要求
	内置自动质控且支持外部及第三方质控

	★13
	质控分析
	提供质控结果，Levey-Jennings质控图，自动质控且不消耗检测人份数

	14
	网络连接能力
	有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力

	★15
	辅助分析
	提供检测结果辅助分析系统，包括但不限于酸碱平衡图、检测结果解读、患者趋势分析、合规报告打印等功能。

	◆16
	SFDA认证
	仪器、测试卡、定标液、质控品都具有SFDA认证

	◆17
	售后服务
	售后服务：满足本地化服务要求，在芜湖区域具有完善的售后服务网点和售后服务工程师，并设有零配件及耗材仓库（投标人须提供售后服务地址和售后服务工程师证书及联系电话）

	★18
	服务要求
	供货商需提供配套服务保证我院ICU及麻醉科正常使用中标耗材

	19
	年使用量
	13200人份/年

	1.投标时需考虑到我院目前3.4%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算，中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。
*2.如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。


六、合同履行期限：3年
七、付款方式：从配送公司走票，统一由我院招标的配送公司开票结算
八、供货时间：3年，分批次供货，每批次供货期≤10个日历天，具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达
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