1、 项目名称：高压氧舱检修维护招标
2、 预算金额：13万元
3、 资金类型：自筹资金
4、 招标内容：
高压氧舱（主舱+副舱共计12人）的检修与维护，设备品牌：宏远 ，型号：GY2600
1、 总体要求：
1.1本次维修工程设计、施工均参照国家GB/T12130-2020《氧舱》标准。
1.2提高设备安全可靠性，确保维修后的设备安全可靠的运行。
1.3系统电路及配套设备更新后，达到排列整齐规范，简明清晰。
2、依据或参照的标准、规范：
2.1参照GB/T12130-2020《氧舱》
2.2参照国家质量技术监督局TSG24-2015《氧舱安全技术监察规程》
2.3 GB9706.1-2007《医用电气设备》第一部分：安全通用要求
3、维修更换配件
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	舱门密封圈
	型号： 4910
材质：硅胶 
	条
	4

	2
	摄像窗玻璃
	型号：弧形120mm 
材质：有机玻璃 
	块
	2

	3
	照明窗玻璃
	型号：弧形120mm
材质：有机玻璃  
	块
	10

	4
	观察窗玻璃
	型号：平板188*25
材质：有机玻璃
	块
	6

	5
	全舱线路
	包括控制线路，照明线路，按键开关及其他电子元件，配电柜线路及电器元件，电器控制板总成，隔离变压器等
	
	全舱

	6
	舱体
	
外体修补（补漆）
	
	








4、空压机保养
	设备品牌
	型号
	保养内容
	数量

	斯可络
	20M
	更换机油2桶(16L)，油滤2个，油分2个，空滤2个
	2台
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5、设备调试与检测、验收
设备维修完工后，对全套设备各系统进行调试、检测，出具检测报告。
5、 资质要求
1、具备特种设备（压力容器）生产许可证和特种设备安装改造维修许可证（压力容器）；
2、具备工业管道安装（GC2）特种设备生产许可证；
3、具备有效的医疗器械经营许可证或生产许可证；
4、属于医疗器械管理的，需提供中华人民共和国食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。
六、质保要求：所更换零配件质保一年或以上
七、付款方式：验收合格后付全款。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告
