创伤骨科三科部分医疗设备参数
一、项目名称：空气压力波治疗仪、下肢CPM机、内固定取钉工具包
二、医疗器械类别：1类、2类
三、预算金额：5万元
四、资金来源：专项资金
空气波压力治疗仪（数量1台）
技术参数：1.可同时使用两个十二腔气囊(满足双腿同时治疗）。
2.触摸屏操作，支持中英文切换。
3.可设定功能时间范围为：≥1～40min，步长1min。 
4.输出模式分为连续波、正弦波和方波三种模式。
5.脉冲频率范围1Hz～99Hz连续可调，步长为1Hz。
6.多种充气模式：不少于六种基础充气模式，可任意组合治疗。
7.治疗仪压力范围：5～25kPa可调。
8.过压保护：治疗仪应具有过压保护措施。 
9.具备紧急停止功能。
10.连接：连接管路应有防止接错的装置或标识。
11.工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应≤70dB。
        12.设备应配备台车或一体机，方便移动。
13.整机质保期2年或以上。
[bookmark: _GoBack]CPM机（数量1台）
技术参数：1.仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定机构、支撑 机构、调节杆、手持操作器组成。
2.角度范围：膝关节屈曲动作角度0～130°；髋关节屈曲动作角度0～70°；踝关节屈曲动作角度≥0～40°、内外翻动作角度为-27.5°-27.5°。
3.角速度：角速度分≥5档可调，步长为1档，连续可调。
4.具有痉挛保护功能（≥3档可调），过载自动反转保护。
5.可以设置多种工作模式，工作噪音：≤70dB；
6.屏幕上应显示角度、速度、时间等参数，患者可自行暂停/启动。
7.最大承重载荷：200N±15N。
8.治疗时间：≥1～120分钟，步长为1分钟，连续可调。
9.设备需要带轮子或台车方便移动。
10.整机质保期2年或以上。
	内固定取钉工具包（数量一套）

	器械包名称
	序号
	物料名称
	规格型号
	配置数量

	内固定取出器械包Ⅰ型
	1
	内固定取出I型消毒盒
	双层
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	2
	螺钉取出器（打滑取出器）
	90mm×2.0mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	3
	螺钉取出器（打滑取出器）
	90mm×2.5mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	4
	螺钉取出器（打滑取出器）
	90mm×2.7mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	5
	螺钉取出器（打滑取出器）
	90mm×3.5mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	6
	螺钉取出器（打滑取出器）
	90mm×4.0mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	7
	骨科用螺丝刀（六角起子）
	90mm×SW1.5mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	8
	骨科用螺丝刀（六角起子）
	90mm×SW2.0mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	9
	骨科用螺丝刀（六角起子）
	90mm×SW2.5mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	10
	骨科用螺丝刀（六角起子）
	90mm×SW3.0mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	11
	骨科用螺丝刀（六角起子）
	90mm×SW3.5mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	12
	骨科用螺丝刀（六角起子）
	90mm×SW4.0mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	13
	骨科用螺丝刀（六角起子）
	90mm×SW4.5mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	14
	骨科用螺丝刀（六角起子）
	90mm×SW5.0mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	15
	骨科用螺丝刀（六角起子）
	90mm×SW5.5mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	16
	骨科用螺丝刀（梅花起子）
	90mm×T6
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	17
	骨科用螺丝刀（梅花起子）
	90mm×T7
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	18
	骨科用螺丝刀（梅花起子）
	90mm×T8
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	19
	骨科用螺丝刀（梅花起子）
	90mm×T9
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	20
	骨科用螺丝刀（梅花起子）
	90mm×T10
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	21
	骨科用螺丝刀（梅花起子）
	90mm×T15
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	22
	骨科用螺丝刀（梅花起子）
	90mm×T20
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	23
	骨科用螺丝刀（梅花起子）
	90mm×T25
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	24
	骨科用螺丝刀（梅花起子）
	90mm×T30
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	25
	螺钉取出器（断钉空心锯）
	90mm×2.0mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	26
	螺钉取出器（断钉空心锯）
	90mm×2.7mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	27
	螺钉取出器（断钉空心锯）
	150mm×4.0mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	28
	螺钉取出器（断钉空心锯）
	150mm×5.0mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	29
	螺钉取出器（断钉空心锯）
	150mm×6.5mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	30
	螺钉取出器（断钉空心锯）
	150mm×8.0mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	31
	螺钉取出器（环钻）
	90mm×Φ4.0mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	32
	螺钉取出器（环钻）
	90mm×Φ5.0mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	33
	螺钉取出器（环钻）
	90mm×Φ6.5mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	34
	骨科用螺丝刀（一字起子）
	90mm×3.0mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	35
	骨科用螺丝刀（一字起子）
	90mm×6.0mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	36
	骨科用螺丝刀（十字起子）
	90mm×2.5mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	37
	骨铰刀（三角刀）
	L150mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	38
	骨拉钩（圆勾）
	160mm×R5
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	39
	持骨钳（断钉取出钳）
	L200mm～L205mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	40
	骨科电钻头
	 Φ4.0mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	41
	骨科电钻头
	 Φ5.0mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	42
	骨科电钻头
	 Φ6.0mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	43
	快装手柄（直型）
	L100mm～L150mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	44
	断钉取出器（快装夹爪）
	M4.5mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	45
	断钉取出器（快装夹爪）
	M3.5mm
	1

	内固定取出器械包Ⅰ型
	46
	快装手柄（T型）
	L80mm～L100mm
	1

	整机质保1年或以上



五、供货时间：30个工作日内
六、付款方式：设备（器械）到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格，无质量问题，付设备（器械）全款。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。
