芜湖中医医院GE LOGIQ P5彩超维修招标要求
	招标要求

	1
	项目名称：GE LOGIQ P5 维修。

	2
	预算金额：不超过2.2万元

	3
	维修质保期：所更换零配件质保要求2年或以上。

	4
	资金来源：自有资金

	5
	故障现象：开机后反复重启，有报错。

	6
	维修要求：

	6.1
	维修前，工程师可到我院现场判断故障，便于报价。

	6.2
	★维修后确保开机正常运行使用。

	6.3
	[bookmark: _GoBack]提供培训过此机器的、有维修经验的工程师维修机器。

	6.4
	维修期内，投标设备有任何系统补丁升级，投标方需免费提供。

	6.5
	提供一次免费保养。



